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細管モデルを用いた計測では、細管径( 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 mm	 )の増大に比
例し、細管を介して伝達される音圧量が上昇した。臨床例では、体位変換によ
る音圧の上昇は、座位での鼻腔から外耳道間の音圧減衰量と負の相関を示した
が（R= - 0.771, P < 0.001）、いずれの計測量も、座位 CT から求めた耳管最細
部の断面積と有意の相関を認めた（それぞれ R = 0.797, P ＜ 0.001、R = - 









Ⅱ	 研究背景	  






を呈する疾患である 	1) 	2)	3)	4)。 





















外耳道音圧レベルが 50 dB になるための鼻咽腔側スピーカーから出力されるプ







































Ⅲ	 研究目的	  














	 対象は、2015 年〜2016 年に、仙塩利府病院耳鼻咽喉科を受診し、耳管開放
症が疑われ、体位変換 Sonotubometry と座位ＣＴを実施していた 28 名 56 耳
（男性 9 名女性 19 名、12〜82 歳：平均年齢 40.4 ± 21.5 歳）である（後ろ向
き chart review）。日本耳科学会耳管開放症診断基準案に基づいた全症例の最
終診断は、1)耳管開放症確実例 26 耳（男性：女性＝8：18 耳、平均年齢 36.5 
± 18.0 歳）、2) 耳管開放症疑い例９耳（男性：女性＝1：8 耳、平均年齢 49.89 
± 24.7 歳）、3) 非耳管開放症例 21 耳（男性：女性＝9：12 耳、平均年齢 41.1 
± 23.3 歳）で、3 群の性差、年齢に有意差は認めなかった。尚、本研究は、仙
塩利府病院倫理委員会の承認のもと実施した。（倫理委員会は、規定に則り外部
委員を含む 5 名以上から構成された。研究計画書における役割は研究分担者で、






	 i ) モデル実験 
	 図 4 にモデル実験の実際の写真（A）とシェーマ（B）を示す。 
モデルは、長さ 30 mm のシリコンチューブ（内径 3 mm）を連結した 12 cc と
1.5 cc のシリンジの先端に装着したシリコンチューブを、長さ 30 mm の細管

















モデル実験では細管の内径 0.2, 0.4, 0.58, 0.8, 1.00 mm (それぞれ 0.03, 0.13, 
0.26, 0.50, 0.79 mm2 に相当)について検討を行った。 
ii ) 音響耳管法 ( Sonotubometry )  
機器は JK-05A（ RION、国分寺市、日本 ）を用いて実施した。計測側の外




される。この時、スピーカー音圧を 123 dB まで上昇させても設定したキャリ










iii ) 座位 CT を用いた開放耳管径評価 
	 耳管開放症の確実例に対して、コーンビーム CT を用い、座位安静時の耳管
を撮影した。コーンビーム CT は高速短時間に撮影可能であり開放耳管の描出
 11 
に優れている 17) 18) 19) 20) 21) 。機器は、仙塩利府病院に設置されている３D 
Accuitomo F 17 MCT-HN（モリタ製作所、京都市、日本）を用いた。撮影条
件は 90 kV、 8 mA、 距離 54 cm、 照射時間 17.5s、再構成方向は中頭蓋底に
平行とした。	   
画像処理ソフトウェアは同設備に付属の i-view を使用した。撮影された画像を
元に、耳管長軸方向に対して垂直な画像を 1 mm のギャップレス再構成で作成
し、耳管長軸に対し垂直な断面の耳管内腔を 1 mm 毎に観察した。測定は、他
の耳管 CT 論文複数にて計測経験のある者の単独による手動計測で行われた。
また Sonotubometry のデータ解析者と CT 解析者は別であり、CT 解析者は
Sonotubometry データ等はブラインドで計測した。 
耳管開放症例の代表例、閉鎖耳管、再構成で得られた耳管内腔最細部断面図の
















	 シリンジモデルでの結果を図 6 に示す。 
図 6A に、細径 0.2 mm における計測例を示す。図 6A に示した例では、チュー
ブを開放している状態での減衰量（図 6A-１）と、チューブを閉鎖した状態の
減衰量（図 6A- 2）は、それぞれ 61 dB (=111 dB — 50 dB) と 73 dB (123 dB 
— 50 dB)となった。すなわち、チューブ開放時には 61 dB の減衰でマイクロフ
ォンに到達したが、チューブ閉鎖時には音の伝達性が低下するため、減衰量は
73 dB に上昇した。両者の差 12 dB が細管を介した伝達量の増加分と考えられ
た。図 6A - 2 に、チューブ閉鎖状態で較正された後に、Sonotubometry の計
測動作中にチューブの開放、閉鎖を繰り返した結果を示した。チューブ閉鎖時
と開放時の較正時の伝達特性の差である 12dB の変化が記録されている。 
	 以上のように評価した各細管の内腔断面積と細管を介したプローブ音の疎通
性の関係を図 6B に示す。例にもあるように、繰り返しの測定でも再現性が極めて





i ) Sonotubometry 




スピーカー音圧は 88 dB、キャリブレーションレベルは 50 dB で減衰量は 38 
dB となったが（図 7A）、前屈位ではスピーカー音圧は 123 dB、キャリブレー
ションレベルは 47 dB で、減衰量は 76 dB となった（図 7B）。本症例は、耳管
開放確実症例であり、座位では耳管が開放しているが、前屈位では座位で開放
していた耳管が閉鎖すると考えられる（実際、前屈位で耳管開放症状は改善し
た）。したがって、前屈位と座位での減衰量の差 38 dB が、本症例の開放耳管
を介したプローブ音の伝達量と考えられる。図 7B の体位変換 Sonotubometry
では、計測中に前屈位から座位に体位変換を行ったが、体位変換に伴い、同じ
く約 38dB の外耳道のマイクロフォンレベルの動的変化が観察された。 
 
ii) CT	  
座位 CT によって得られた耳管内腔の最細部断面積の値を表２に示した。 
疑い例と非開放例では、疑い例の 1 例を除いて CT 上で耳管内腔の連続した開
放所見を認めなかったため、耳管開放症確実例のみを対象に示した。 




また、耳管開放症確実例（26 耳）、疑い例（9 耳）、耳管非開放例（21 耳）の体
位変換による音圧変化、座位鼻咽腔側-中耳側伝達減衰量（平均を bar で、標準












10 に示すように両者は、負の有意な相関を示した（r = - 0.771, p < 0.001）。
また、耳管開放症確実例、疑い例、非開放症例の 3 群を比較すると、鼻咽腔-中
耳音響伝達減衰量が 50 dB 以上では、３群間で座位での減衰量は有意差を認め
なかったが、50 dB 以下の減衰量は全て耳管開放症であった。 
 
iii) Sonotubometry と CT の関係について 
体位変換による音圧上昇、ならびに、座位での鼻咽腔側から中耳側への音圧
減衰量と、座位 CT によって得られた耳管内腔の最細部断面積の関係を図 11 に
示した。耳管開放症確実例のうち、連続した内腔を認めなかった症例は、体位
変換により耳管内腔の閉鎖している距離（閉鎖帯）が変化していると考えられ
たが、最細部断面積が	 0	 であったため、これらを除いた 16 耳について回帰分
析を行なった。耳管再細部断面積と体位変換による音圧変化量の音圧変化量、
座位での鼻咽腔側から中耳側への音圧減衰量の間には、いずれも有意な相関関





























座位での較正スピーカー音圧（外耳道音圧レベルが 50 dB になる鼻咽腔側スピ























い症例でも最大 13 dB の伝達量の低下を認め、図 7 に示すように前屈位で上昇

























































	 体位変換 Sonotubometry を用いた鼻咽腔側から中耳側への開放耳管を介し
た音響伝達特性により、耳管開放症の解剖学的な耳管開放度が評価可能であり、
CT に代わる耳管の評価法になり得ることが示唆された。 
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図 2	 Sonotubometry	 -原理の概略図と正常耳記録例- 
























図 4	 モデル実験	 実際のモデル（A）とシェーマ(B) 
モデルは、2 本のシリンジ（12 cc、1.5 cc）、2 本のシリコンチューブ（長さ
30 mm、内径 3 mm）並びに、2 本のシリコンチューブ間を連結する長さ 30 









図 5	 座位 CT を用いた開放耳管径評価 
a. 閉鎖耳管	 b. 開放耳管	 c.  撮影された画像を元に、耳管長軸方向に対し
て垂直な画像を、1 mm のギャップレス再構成で作成、耳管長軸に対し垂直
な断面の耳管内腔を 1 mm 毎に観察し最細部内腔断面の画像を得た。開放耳
管腔は、低吸収領域として容易に周囲から区別、同定することができている。




図 6	 モデル実験結果 
A 代表例（細管径 0.2 mm における計測例） 
チューブが開放されている状態（図 6A -１）では、較正音圧 50 dB、スピ
ーカーレベル 111 dB で、減衰量は 61 dB である。一方、チューブを閉鎖し
た状態（図 6A - 2）では、較正音圧 50 dB、スピーカーレベル 123 dB で、
減衰量は 73 dB である。両者の差 12 dB が、細管を介した伝達量の増加と考
えられる。図 6A - 2 の上段は外耳道の音圧変化が記録される。下段には通常、
咽頭雑音（嚥下）の波形が記録されるが、モデル実験のため、鉗子の開放・
閉鎖の雑音が記録されている。チューブ閉鎖時と開放時の較正時の伝達特性






測定でも再現性が極めて高い結果であり、2 - 3 回の計測値の平均でプロットした。
（R２= 0.9995）	
 
図 7  耳管開放症代表例 
A: 従来法（座位） 
上段に嚥下動作に伴う音圧変化、下段に嚥下時の咽頭雑音が記録されてい
る。座位における Sonotubometry 計測のスピーカー音圧は 88 dB、キャリ




B: 体位変換 Sonotubometry 
上段に体位変換に伴う音圧変化を示している。嚥下動作を行わないため、
下段には咽頭雑音の波形は見られない。前屈位ではスピーカー音圧は 123 dB、
キャリブレーションレベルは 47 dB で減衰量は 76 dB となっているが、前屈
位と座位での減衰量の差 38 dB が、本症例の開放耳管を介したプローブ音の
伝達量と考えられる。図 B の体位変換 Sonotubometry では、体位変換に伴







図 8	 耳管最細部断面積 




図 9  耳管開放症確実例（26 耳）、疑い例（9 耳）、耳管非開放例（21 耳）の
体位変換による音圧変化、座位鼻咽腔側-中耳側伝達減衰量 





図 10	 体位変換に伴う音響伝達特性の変化量	 vs	 座位における鼻咽腔側か
ら中耳側への音響伝達の減衰量 
	 耳管開放症確実例（26 耳）、疑い例（9 耳）、耳管非開放症例（21 耳）を、
それぞれ○、△、×区別してプロットしている。体位変換に伴う音響伝達特性
の変化量と座位における鼻咽腔側から中耳側への音響伝達の減衰量は、負の







図 11	 耳管最細部断面積（耳管開放症確実例のうち最細部断面積 0 を除いた
16 耳） vs. 体位変換による音圧変化、座位鼻咽腔側-中耳側伝達減衰量	  
	 耳管最細部断面積と体位変換による音圧変化量の音圧変化量、座位での鼻
咽腔側から中耳側への音圧減衰量の間には、いずれも有意な相関関係が認め


























































































       




         c.	耳管内腔の最細部断面積 
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表 1	 耳管開放症診断基準案 2016  
 
耳管開放症診断基準案 2016 
確実例； １+ ２ + ３  
疑い例； １+ (２ or ３) 
	 	 	 	  
１．自覚症状がある  
      自声強聴、耳閉感、呼吸音聴取の１つ以上  
２．耳管閉塞処置（ＡまたはＢ）で症状が明らかに改善する	  
      Ａ. 臥位・前屈位などへの体位変化  
      Ｂ. 耳管咽頭口閉塞処置（綿棒、ジェルなど）  
３．開放耳管の他覚的所見がある（以下の１つ以上）	  
	 	 Ａ. 鼓膜の呼吸性動揺  
	 	 Ｂ. 鼻咽腔圧に同期した外耳道圧変動  
      Ｃ. 音響法にて①負荷音圧 100dB 未満  
                                             または②開放プラトー型  









Case age Sex R/L 閉鎖帯距離 長径 短径 最細部断面積 
1 51 F R 0 2.56 0.78 1.568283053 
2 63 M L 0 1.94 0.88 1.340831745 
3 34 F R 0 1.91 0.62 0.930068505 
4 38 F L 0 1.73 0.6 0.815243294 
5 77 M R 0 1.59 0.56 0.699318525 
6 51 F L 0 1.84 0.46 0.664761005 
7 34 F L 0 1.39 0.5 0.545851724 
8 24 F R 0 1.09 0.51 0.436602839 
9 38 F R 0 1.9 0.28 0.417831823 
10 19 F R 0 1.05 0.39 0.321620548 
11 37 F L 0 0.67 0.3 0.157865031 
12 22 F L 0 0.45 0.34 0.120165919 
13 22 F R 0 0.36 0.28 0.079168135 
14 39 F L 0 0.24 0.25 0.04712389 
15 14 M L 0 0.23 0.22 0.039741147 
16 17 M L 0 0.46 0.1 0.036128316 
17 65 F L 2 0 0 0 
18 62 F L 2 0 0 0 
19 65 F L 2 0 0 0 
20 14 M R 4 0 0 0 
21 39 F R 5 0 0 0 
22 24 F R 6 0 0 0 
23 17 M R 6 0 0 0 
24 32 F R 7 0 0 0 
25 26 M R 7 0 0 0 
26 26 M L 9 0 0 0 
 
	 	 	 表 2	 開放症確実例の座位 CT 計測値 
 
 
 
